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шовторнсrо тýндере ш0 rоеударствеýным
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ка 2023 rод

В соотвgтствии с l-Iравttлами орга$}{зации ,1 прOведеýl{я 3акупа
Jlекарстве}lнъlх ср&дств, медицинских издахиЙ и специаJ,Iизиро8анýьlх
яечебньiх прOдуктOв в рамках гараýтироrl8}{нOгt: объема бесплатноЁt

медициýской поь.{сщи, дOýолýитеJlьýогс 06ъема медицинской помоiци для
лиц, содержещих,ся в сJIедственньш и3OпятOрах и учреждеýиях уголOвýо-
испOлнительной (пенитенциар}{ой) систеNrы, з& счет бюджетвых средств и
(или) в еистеме обязателыtого социальltоrо медицинскOго страхования,

фармацевтич*ских услуr, у:rвi}р)i{деllных ýрикrrзOм Мияистра
здравсохраýения Республики Казахстан t;т 7 иiсня ZO23 года Jф l l0 и

утверждýнной зеявке стделsýий АО <<Казахский научно-иссiлq^аtsательский
иýститут 0ýкOлоrи}, и радисýогии>) на 2023 год ýРИКАЗЫВА}О:

t. Подготовить и провес"I,и поtsтcриýй теллдrр по гоýударýтвеýным
закупкам медицииских издеJий (ме;lицикскOй техýики) за счет срsдст8 АО
<Кюахский научно-иOýледOватепьскиЙ институт 0нкOлOги}I }1 радиOлоги}I}) на

2OZ3 гад.

шо

кJlиýической работе, ilредседатеJlь;
Кузембаева Т.М. начальник отдела государств*кньlх закупок,

замеýтителя предсýдателя;
члеяов комиссии:

- Турлыбекову I'.H" * руItOвсд}lтедь отдеJrе правовой рабаты;
- Исбергеýову К"К. - рукOводитель L\eHTpa лекарстве}IнOг0 обесrтечения;

- Ёимирзаеву Ж.Г. * экOнOмист 0тдgrа fiланирOв&уlия и экоýOý{ическOгс)

ýнализа,
Секретаря: ýиас А. * менеджера отдела гOсударственýых закупOк.
3. Утвердить тендерýую дскумеIlтаци}0, предоставляемую

0рганизатOром теидера потенциальиым пOст&вщикам для пOдrотовки
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приказа ýO3jlOжи"гь

работе Онгарбаева Б
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-*}-**4, ý. К*йдарова

те}Iдерных заrIвок и ччастия в п0]]тOриOм
,г*нl{ере

закушкам шзделмй (медичиiлской техлrики)

ккжахский и}tс,I}lтут

2023 год.
4. Коитроль ýад

замес,ти,гслfi лредседатеjlя праI}JIенI{я п0

IIредседатель правлеи}rý



Прllлоrсеые 1 к mенdервй dоlЕмаllпоцuu оlп 1 5.09,2023 z

I]еречеяь зrýrпrемыr м€дицIiпскя, издеJrий (медпцIrнскоl теrнпкп) д'Iя АО (КязаtскиЙ шаучЕо-псс-Jlедовsт€JIьскtй пястицгт онко.rогш' п рsдrr(могпшD па 20В
под

ль
лота

наименование
заказчика

Наименование товара
техническая

характеристика
Ед.
изм.

Кол-во,
объем

Условия
поставки

(в соответстви
ис

ИНКОТЕРМС
2020)

Сроки и
порядок
поставки
товаров

место поставки
товаров

Сумма, в
тенге

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10

l
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

,Щвиrательный аппарат д-пя

цродолжительно й пассI.вно й
мобилизации плечевого сустава

Прилагается к
Тендерной
документации

шт l DDP гryнкт
н€вначениrI

l5
календарны

х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и

рациологииll,

г.Алматы, пр.
Абая 91

l0900000

2
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Тележка для транспортировки и
компактного хранениrI аппаратов для
пассивной мобилизации суставов

Прилагается к
Тендерной
документации

шт 2
DDP гrvнкт
назначения

90
кtlлендарны
х дней, до

25.12.202Зг.

Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

2200000

Бх

Председатель правления АО "КазНИИ онкологии и д. р.

KazlOR



(УТВЕРЖДАЮ)
тель правления АО
<<Казахский научно-

инстптут
и радиологии)
[. Кайдарова

2023 года ЛЪ_

ТЕНДЕРНАЯ
предоставляемаJI

по закупкам медицинских изделий для АО < Казахский научно-исследовательский
институт онкологии и радиологии)) на 202З rод

настоящая тендернаJI документация, предоставляемая организатором тендера

потенциаJIьным поставщикам для IIодготовки тендерных заJIвок и участия в тендере по

закупу медицинских изделий на2O2З год (далее - Тендерн€ш документация) разработана в

соответствии с ПравилаN{и организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебньж продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-ИсполнитеЛьной (пенИтенциарнОй) системЫ, за счеТ бюджетных средств и (или)

" 
a""r"*a обязательНого социаJIьногО медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных приказ ом МиЕистра здравоохранения Республики Казахстан от'7 июня 202З

годаJф 110 (далее Правила).

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендерапо 3акvпу "шеduцuнскllх
uзdелай (меdацuнской mехнuка\ на 2023 zod разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2O2з

год. Полный перечень закупаемых товаров с требуемыми качественными

характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

3. Организатором тендера и Заказчиком выступает до <казахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условия платежа.

4. Заказчик для данной закупки использует финансовые средства, выделяемые из

республиканского бюджета.
5. Базовые условия платежа: оплата по факrу поставки товара до Конечного

получатеJUI.
6. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,

илиДрУгиеУслоВияисВязанныесниМиконкреТныеценоВыескиДки.

з. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся

производством и/или реализацией медицинских изделий, соответствующих 1rо качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,
8. Для участия В тендере потенциальный поставщик должен соответствовать

квалификационным требованиям, указанным в главе 1 Правил.



Технические характеристики
,Щвигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава

лъ Описание требований Наличие функции или величины
параметра

1. Назначение:

1.1 Щвигательный аппарат продолжительцой пассивной мобилизации сустава
плеча, для восстановительшого лечениrr в послеоперационном и постиммо-
билизационном периоде больных с повреждеfiиями и заболеваниями пле-
чевого сустава.

Наличие

2. Общие требования:

2.1 Регистрационное удостоверение МЗ РК Наличие

2.2 Инструкция по эксплуатации на казахском и русском языках Наличие

2.з Сервисный центр по обслуживанию аппарата Наличие

2.4 Обучение персонала Наличие

2.5 Гарантия Не менее 24 месяцев

3. Состав одного комплекта:

з.1 основной мет€Iллический блок на колесах 1 шт,

з.2 Подголовник для головы 1шт,
J.J Фиксаторы для плеча 1шт,
з,4 Ручной программный пульт управления 1шт,
з.5 Чип-карты Не менее 5 шт
з.6 Соединительный кабель lшт
э.l Руководство пользователя на русском языке 1 шт.

4. Технические характеристики оборудования:

4,1 Стационарное кресло на транспортировочных колесиках с подлокотни-
ком для левой/правой здоровой конечности и с переустанавливающимся
(лево/право) двигательным блоком для конечности с поврежденным суста-
вом, с возможностью выбора амплитуды движения, с ручным программ-
ным пультом и комIIлектом чип-карт

Наличие

4.2 Ручной программный пульт в комплекте с чип-картами для сохранеЕшI
IIараметров терапии пациента

Наличие

4.з ,ЩвамотораАиВ Наличие

4.4 Амплиryда движения для поврежденной конечности:
Отведение/Приведение

1 75"/0"/30,

4.5 Амплиryда движения для поврежденной конечности:
Вrryтренняя ротация/Наружная ротациJI

-90o/0,i90"

4,6 Амшrиryла движеЕиrI дJIя поврежденной конечности:
Элевация

175'10'/30" со сгибанием локтя в пре-
делах 60О - 90"

4.,7 Горизонтальное Приведение/Отведение 0О/OО/ l 20О (ручная настройка)

4.8 Подходит для правой и левой конечности Наличие

4.9 Не менее б уровней программирования пульта Наличие

4.10 ,Щвижение автоматически перекJIючается на обратное направление, когда
сопротивление (нагрузка) со стороны пациецта превышает заданное значе-
Еие.

На,тtlчие

4.|| Щиапазон реверса на нагрузhт (мотор А и В) Минимальное значение диапазона не
менее 1 максимtlльное значение диа-
пzlзона не более 25 кг. *

*(Науровне l очень л4алое сопроmuв-
ленuе акmuвuруеm реверс аппараmа;
Hcl уровн е 2 5 необхоdшмо зн ачumельн ое
с о пр о muвле нuе dля з апу ска р ев ер с а)

4.12 Возможность управлениJI моторами Налtтчие

4.1,з Возможность изолированного движениJI отведение/приведение и вIIутрен-
няя /наружная ротация

Наличие

4.14 Щиапазон реryлировки скорости Шаг настройки скорости не более 17о

в интервiцs от 1 до 100%;

1%о равен 12Оlминута,
1 00%о равняется 230Оlминута



Приложешие Nsl

расчет ввозимоrо количества лекарствеiIн]ьш средств

пациента

обцая
потребность
количество
ввозимого
лекарствецног(

на

назваЕие

МеждуЕародЕ()е
ЕепатентоваЕное

!,оксорубишин

средства

40 1 700
флакон

пациентовФорма
,выпуска

i

концеItтрат ]

для
l;_..тптпа тIени я

2
i
l__*

раствора для
инфузий 2

10

]

1

1

I

I

I

l
l

l

]

1

1
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4.15 Щиапазов реryлировки паузы
минимальное значение диапазона не

менее 0 максимаJIьное значение диа-

пазона не более 30 секунл с шагом
не более 1 сек.

Не менее 2 режимов настройки тайме-
Тайтмер тераlrии4.1б

минимальное значение диапазона не

менее l максимальное значение диа-

пазона не более 300 минут с шагом

не более l м

Щиапазон таймера, вариант4.1 6. l

Непрерывная работа
,Щ,иапазон таймера, вариант 2:4.|6.2

Наличие
Синхронизированный и не синхронизированный режим работы двух мото-

4.\,l

ь оdн
иА вмоторовизоляцииФункuия

енанuкоzdон онu
4.18

Наличие
Функчия разогрева сустава
(Б процессе разоерева пацuенm меdленно получаеm dвuженлtя в направле-
'"uu', о*r, прuвеdЬ"uя/оmвеdенuя u внупренн ей/н аружн ой роmацuu,

После акmuвацuu разо2рева кареmка dвuzаеmся в duапазоне лlесюdу ,макс,
-ipuu"d"nu", 

ч оmвеdенuем u ценmраJlьной позuцuей запроzрсLvlмuрованноZо

iбuu,о dвuженuй (прuвedенuе/в"у*рu""о, роmацllя u оmвеdенuе/наруctcная

роmацuя), С кqэtсdьtм цuклоJи прuбавляеmся 3 о к duапжону оmвеdе-
'нuя/наружной 

роmацuu, пока не буdеm dосmuzнуmо Maчcl,uwaabHoe значе-

нuе.

4,|9

Наличие

q нuасняя

(функцuя

Y-(Х-ось

отведение/приведениетерапии!,окументация Фuк-п,l ерапuю.dпозволяепкоm окуменпuроваmьорспаппараmа,
сессuu.еченuев п1dвuженuйобъемdвuженuя кареmкu,времясuруюmся

сuсmемьluкаBudeв коорduнаmlпсяе ерqфaHHbld преdсmавляюСобранньtе
опuсьlваеmedeось крuвqяверхнrlяuuобъелl dвuэtсен время)

4.20

Налртчие

(функцuя

(х-

Y-ocb

ротациJIвнутренняя/наружнаятерапииЩокументачия Фuк-md ерапuю.позволяеm muроваmькоm oKyJVeHораяаппараmа,
Со-сессuu.mеченuевемобъ dвuженuйdвuженuя кареmкu,врех4ясuруюmся uнаmcucme,Mbl KoopdвuOев ерафuкаавляюmсяdaHе еHbl преdсmбранньt

опuсьlваеmede крuваяверхняяdвuсtсенuй время),ось объеlчt
lýldвuжен внуmреннейнuжняя крuвая mренdроmацuu,наруаснойmренd

4.21

Наличие
Функчия Осцилляции
([анная функцчя позволяеm провоldumь более эффекmuвную mерапuю в
'послеdнiе ]0 о макс.значенuй оmвеdенuя u прuвеdенuя,

i;;;;й"rн1м maцozo упражненLrя кареmка нсlчuнаеm dвuженuе с uсхоd-
' 

ной позuцuu (ма*сu"rалi"iе прuвеdенuе u половuна пуmu межdу внуmрен-

ней u наруоtсной роmацuей), Сначала кареmка dвuuсеmся в положенuе мак,

"ur*оriл 
впуmренней роmацuu. Заmел,t в поло?!сенuе MaKclL|ylQJlbHoZo оmве-

dенuя ч мqксlлfutальной наружной роmацuu,
К о z d а б ылu d о с muzну m bt J|4 ак с чл, qJl ь н bl е з н ач е н url о m в е d е нuя/ н ару ж н ой
-рi*оцuu, 

кареmка d:елаеп реверс на 10 О в направленuu прuвеdе-
'ru"kiу*рпirей 

роmацuu, а заmем возвраLцаеmся обраmно в поло)lсенuе

оu

роmацuu.оmвеdенuя/наружной вu.енноuмеdлна скоросm50 повm1 разuе оряюmсяпослеdнв.Щвuженuя bHozo,максlL]иqлположенuевсясновQ перемесmumцulLпаконце кqреmка
заmеJиоuьн ацuеu,JvlаКсuJуlап роmс внуmреннейоdновременнопрuвеdенuя оmве-] 0послеdнtlх epadycMна5о колебанuяrr,tuк HoBoJwy цuлLцуперейdеm

дla

Наличие
Растяжение тrри отведении4.2з

Наличие
внутренней ротацииРастяжение при4.24

Наличие
наружной ротацииРастяжение при4.25

Наличие
Отображение сессии тералииобщей суммыобщего терапии,времени4.26

Ныtичие
Транспортrьtе настройки

положенвавmомаm uческuu
4.2,7

Наличие

(авmомаmuч
пациентновыиФункция

новоеоdля пацuенmа,полоJlсенuев uсхоаноеовкаеская усmан
ан чuпзначенllявсе

4.28

Наличие
специально9 меню дlя сервисного обслуживания4.29

Налшчиенастроекизменениислучайныхдлякнопок предупрежденияБлокировка4.з0

l:

Наличие



Ппиложение N 1

[ополнlrтельног0,о,пu*,п,rя 
JYs 1

о:г <<12>> сентября 2023 года

к до]говору о закуцках товара

Ш iС-ZЗ-И о" 9 
"оuчря 

2023 года

Перечень закупаемых товаров

Заказчик
Зо*..r"r.ль Прелседателя Правления по

клинической р:лботе

3

,ена за ед.Кол-воЕд.измТIаименоlt ание
Nь

2 160 00108 00020шт.

газового
SteriмJ

1

з 738 000 00186 920шт

газового
teriSмa

J
2

274 0 00
2,7 40 0010шт

J

l60 0 0032 00 005л

Стерилизационная

XL,

длячпаковка
юраторатора/стерили:tагазового 8xL5эльмодасVSteriзм

м200х()1 смлон

4

570 0057 0010

5

1 730 00086 5020

6

1 180 000118 010л

,|

943 550 008з5 00630шт
10 755 55Q

Прозрачная пп€)ночная

кромкоt, размером 8,5

повязка с

см х 10,5

см

8

I[того

Онгарбаев Б.Т, Алишерова Ф, А,

поставщик
Генеральный директор

Vac

дляSteri-GasКартрилж

смх,7
Steri-V

дляупаковка
газового

5xL,мод()льасзм

Стерилизационная

Steri-Vac

дляупаковка
газового 8xLмо,цельзм

см х:0

L

l



параметров

Наличие4.з 1 Настройка высоты тренажера под каждого rrациента

минимальное значение диапа-зона не

менее З5 см, максимальное значение

диапазона не более 71 см

4.з2 [иапазон настройки высоты

Наличие4.зз Рычаг фиксатор настройки длины под плечо

Наличие4.з4 Рычаг фиксатор настройки длины под предплечье

Наличие4.35 Трубка настройки высоты

НаличиеРежим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать
самостоятельно моторы)

4.зб

5. Требования к чип-карте:

5.1 Назначение:

НаличиеСлужит для сохранения данных терапии при помощи графического пульта

управления к аIIIIаратам
5.1.1

5.2 Общие требования:

Наличие5,2,| Пластиковая карточка с электронЕым чипом-носителем информации о

настройках под пациента
Налртчие5.2,2 Совместимость с Itультом уrrравления аппаратов

НаличиеВозможность перезаrтиси данных для каждого нового пациента5.2.з

8,5 х 5,4 х 0,1 см5,2,4 Размеры чип-карты

б. .Щополнительные характеристики:

Не менее 20 см6.1 Минимальная длина плеча, см

не более З2 смМаксимальная длина плеча, см6.2

Не менее 29 см6.з Минrдцальная длина предплечья, см

Не более 46 см6.4 Максимальная длина предплечья, см

Не более 48 см6.5 Высота сидения, см

Не более 25 кгВес тренажера, кг6.6

Не более 87.5 х 57,5 х 58 см6.,7 Габариты тренажера, см.

,7 Требования к условиям экспJIуатации

воздуха 91 +10ОС до +40ОС.

влажность воздуха от 30% до'75О/о.

давление от 700 до 1060 Гпа.
высота над уровнем моря 4000 м.

словия транспортировки и хранения:
воздуха от -20ОС до +50ОС.

влажность воздуха от 0% до 90%.

давление от 500 до l060 Гпа.

8
Условия осуществлеЕия поставки МИ (в

соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
DDP пункт назначения г. Алматы, проспект Абая 91

9 Срок поставки МИ и место дислокации
l5 календарных дней со днrI подписания договора
Адрес: г. Алматы, проспект Абая 91

10

Условия гарантийного сервисного об-
сJryживаниrI МИ поставщиком, его сер-
висными центрами в Республике Казах-
стан либо с tlривлечением третьих ком-
петентных лиц

сервисное обслух<ивание МИ не менее З7 месяцев.
техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз

год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии
требованиями экспJIуатационной документации и должны включать в себя:

замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей МИ;
настройку и регулировку изделиJI; специфические для данного изделия ра-

и т.п.;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и

удаление пыли, грязи, следов коррозии и окислениJI с наружных и внутрен_

поверхностей корrrуса изделшI его составных частей (с частичной блоч-
чзловои разборкой);

эксплуатационнойиные чказанные в

типа изделий
документации операции, специфич е-



Приложение Ns 1

.Щополнительного соглашения ЛЪ 1

от <<[2>> сентября 2023 года
к догоtlору о закупках товара

N9 58-23-I[ от 9 января 2023 года

Перечень закупаемых товаров

Заказчик
Заместитель Прелсеlцателя Правления по

клинической работе

Поставщик
Генеральный директор

3

наименование Ед.изм Кол-во Щена за ед. Сумма

1 Картридж Steri-Gas для газового
стерилизатора/аэратора 3 М Steri-
Vас 5xL шт 20 108 000,00 2 160 000,00

2 Картридж Steri-Gas для газового
стерилизатора/аэратоtrlа 3 М Steri-
Vac 8xL шт '\ 20 186 900,00 з 7з8 000,00

aэ Стерилизационная упilковка для
газового стерилизатора/аэратора
3М Steri-Vac модель 5,XL, 8XL,

лон плоский 7 5смх2O0м шт 1 0 27 400,00 274 000,00

4 СтерилизационнаrI упаковка для
газового стерилизатора/аэратора
ЗМ Steri-Vac модель:;ХL, 8XL

лон плоский 10 см 200 м рул 5 32 000,00 160 000,Q9_

чпак 10 57 000,00 570 000,00

5 Стерилизационная уп аковка для
газового стерилизатоlэа/юратора
ЗМ Steri-Vac модель:5ХL, 8XL
рулон плоский 20 см х 200 м

-/

Yпак 20 *.)оо,оо 1 730 000,00

6 СтерилизационнаJI упаковка для
газового стерилизато ра/аэратора
3М Steri-Vac модель 5XL, 8XL
рулон плоский 30смх2O0м

рул

t
1 18 000,00 1 180 000,00

7 Стерилизачионнаr{ уIIаковка для
газового стерилизатора/юратора
ЗМ Steri-Vac модель sXL, 8XL

лон плоский 40 см х 200 м
8 Прозрачная пленочная повязка с

кромкой, размером 8,5 см х 10,5

см шт. 630 835,00 943 550,00

Итого 10 755 550,00

Онгарбаев Б.Т. Алишерова Ф. А.

лъ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на тележку для аппаратов дJIя rIассивной мобилизации суставов дrtrоmоt семейства К

Наличие функции или
величинаХарактеристика

назначение: пассивноидляаппаратовкомпактногои хранениJI
дляТележка транспортировки обеспечиваетколесналичию вращающихсяБлагодарямобилизации cvcTaBoB.

помешения.в пределахи перемещениелегкое маневренноеболее

Наличие
Металлическая сборно-сварная
мя

стали с 4-листовой углеродистоиконструкция из

основаниина Наличие
Колеса - 4 шт. НаличиеиэксIIлуатацииво времядля чстойчивостиприданиясКолеса фиксаторами

2 шт.
Эпоксидная порошковая

Покрытие метzulлических поверхностей

Наличие
с 4-мяЛоже 0-90,

Вращение ложе rrо горизонтuIли
-90-0-90"

Вращение Irо вертикzши (вверх/вниз)

Наличие
- основание с 4-мя колесами
- Стацина
_ Ложе для прибора с 4-мя фиксирующими ремнями

- Ключ шестигранный - 1 шт,

-Шайба- l шт.
- Шестигранный болт -1 шт,

- Нейлоновая гайка- 1 шт,

24
Гарантийный период , месяцев


